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Abstrak 
Pada penelitian ini telah dilakukan peningkatan daerah kerja sensor medan magnet yang memiliki daerah kerja 
sempit melalui smart calibration dengan persamaan interpolasi. Dimana hasil dari persamaan interpolasi sensor 
yang memiliki daerah kerja sempit tersebut kemudian di transformasikan ke sensor acuan yang memiliki daerah 
kerja lebih lebar. Sehingga menghasilkan persamaan baru berupa persamaan interpolasi.   Persamaan tersebut 
diolah dan diprogram menggunakan software, setelah itu program smart calibration ditanamkan ke 
mikrokontroller. Berdasarkan transformasi kurva dari sensor yang memiliki daerah kerja sempit dengan daerah 
kerja lebar diperoleh hasil pengukuran mendekati daerah kerja lebih lebar dengan kesalahan relatif rata-rata sebesar 
1,6 %. 
Kata kunci : Daerah Kerja, Smart Calibration, Interpolasi 
 
Abstract 
This research has been conducted on the improvement of the range of the magnetic field sensor which has a narrow 
range region through smart calibration with interpolation equations. Where the result of the interpolation equations 
sensor has narrow range are then in transformation to the reference sensor has a wider range. So the new equation 
yields the equation in the form of interpolation. These equations are processed and programmed using the software, 
after which the program smart calibration were implanted to mikrokontroller. Based on the transformation of the 
curve of the sensor has narrow range with a wide range retrieved results measurement wider range approaching 
with a relative average error of 1,6%. 




1.1   Latar Belakang 
Salah satu karakteristik sensor adalah lebar daerah kerja yang menghasilkan kurva linier antara nilai 
parameter fisis yang sebenarnya dengan parameter fisis yang terukur. Daerah kerja atau yang dikenal dengan 
rentang adalah nilai maksimum dan nilai minimum parameter masukan yang dapat diukur dan aman digunakan 
sebelum mencapai saturasi. Saturasi adalah daerah kerja sensor setelah rentang linier di mana responnya terhadap 
masukan tidak lagi menghasilkan keluaran yang diharapkan. Proses pengukuran memiliki beberapa hal yang harus 
diperhatikan yaitu kemampuan alat ukur untuk mengetahui besaran fisis yang diinginkan dengan segala kondisi 
dan proses pengukuran sering ditemukan kendala, salah satunya adalah keterbatasan alat ukur untuk melakukan 
pengukuran sesuai keinginan. 
Salah satu contoh alat ukur yang memiliki daerah kerja adalah alat ukur medan magnet. Alat ukur ini 
untuk mendeteksi adanya medan magnet. Dalam beberapa tahun ini pengukuran medan magnet telah menjadi 
perhatian penting  didunia  industri [2].  Terbukti dengan  adanya  penelitian yang  telah  dilakukan mengenai 
pengukuran medan magnet. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi medan magnet adalah sensor magnetik. 
Sensor magnetik yaitu untuk mengukur kuat medan magnet, sensor yang mengukur besaran-besaran fisika 
berdasarkan perubahan medan magnet yang diakibatkan karena keberadaan atau pergerakan suatu benda yang 
menjadi objek pengukuran [3]. Hasil pengujian sensor magnetik dengan pemberian medan magnet bervariasi 
menghasilkan keluaran pengukuran bervariasi. Sistem pada alat merespon medan magnet yang diberikan apabila 
pemberian medan magnet dibawah daerah kerja ukur sensor yaitu sebsar 100,1 gauss  sampai 1560 gauss dengan 
pemberian sumber medan magnet sebesar 260,7 gauss sampai 1090,1 gauss [4]. Namun berbeda dengan pemberian 
sumber medan magnet yang lebih besar, keluaran pengukura mulai mencapai saturasi ketika keluaran maksimum 
yang terbaca tidak lagi pada daerah kerja sensor yaitu sebesar 1900 gauss, karena objek yang diberikan lebih besar 
dari batas daerah kerja sensor tersebut. Daerah pengukuran diatas 1800 gauss, hasilnya mulai tidak linear sehingga 
batas maksimum pengukur yang digunakan adalah 1800 gauss [5]. Dengan kata lain sensor tidak dapat mengukur 
objek yang lebih lebar. 
Hal ini menjadi kendala untuk user karena sering kali daerah kerja yang ditemukan sempit atau lebih 
kecil dibandingkan dengan objek yang akan diukur dan sudah mencapai saturasi. Maka daerah kerja yang 
dihasilkan masih tidak linier, oleh karena itu tidak bisa digunakan untuk mengukur objek lebih lebar. Sehingga
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user harus terus mencari alat ukur yang sesuai untuk mengukur objek ukur. Dengan mencari alat ukur yang sesuai 
hal ini akan menghabiskan waktu pengguna untuk melakukan pengukuran. Alat ukur yang tidak bergantung pada 
daerah kerja inilah yang menjadi solusi untuk dapat mengukur objek yang lebih lebar. Sehingga daerah kerja yang 
sempit bisa juga digunakan untuk mengukur objek yang lebih lebar. 
Berdasarkan masalah tersebut maka solusi yang akan diberikan adalah memperlebar daerah kerja sensor. 
Sehingga daerah kerja yang sempit bisa juga digunakan untuk mengukur objek yang lebih lebar. Pada tugas akhir 
ini dilakukan peningkatan daerah kerja sensor melalui smart calibration dengan Persamaan interpolasi. Persamaan 
interpolasi diperoleh dari sensor yang memilki daerah lebih lebar sebagai data acuan yang dapat digunakan untuk 
mendapatkan hubungan antara data acuan dengan parameter yang terukur. Proses peningkatan daerah kerja sensor 
dilakukan dengan mentransformasikan Persamaan interpolasi dari sensor daerah kerja sempit ke daerah kerja 
sensor lebih lebar. Setelah mendapatkan Persamaan interpolasi baru dari proses transformasi kemudian Persamaan 
tersebut diprogram menggunakan software lalu ditanamkan ke mikrokontroller, dimana proses ini yang disebut 
sebagai smart calibration. 
Pada penilitian ini digunakan dua sensor magnetik, sensor magnetik ini hanya sebagai sampel sensor yang 
darerah kerja dari sensor inilah yang akan ditingkatkan. Dua sensor magnetik yang digunakan yaitu sensor efek 
hall masing-masing sensor memiliki daerah kerja sensor yang berbeda. Satu sensor untuk acuan yang memiliki 
daerah kerja lebih lebar dan sensor lainnya menjadi sensor yang akan ditingkatkan daerah kerja sensornya karena 




2.2   Magnet 
Setiap magnet bagaimanapun bentuknya selalu memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan 
[6]. Jika sumber medan magnetnya permanen (kutub-kutub batang magnet) maka arah medan magnetnya berasal 
dari kutub utara ke kutub selatan seperti terlihat pada Gambar 1. Medan magnet paling kuat berada pada kutub- 
kutub magnet. Walaupun gaya-gaya magnet yang terkuat terletak pada kutub-kutub magnet, gaya-gaya magnet 
tidak hanya berada pada kutub-kutubnya saja tetapi juga timbul disekitar magnet. Medan magnet dapat menembus 
benda maupun medium yang berada disekitar medan magnet tersebut. Medan magnet merupakan besaran vektor 
sehingga untuk menyatakannya dapat digunakan garis-garis medan medan yang disebut fluks. Daerah yang 
memiliki medan magnet kuat digambarkan dengan garis-garis gaya yang rapat, sedangkan daerah yang memiliki 










Gambar 1. Kutub magnet batang [5] 
Kuat medan magnet pada suatu magnet permanen dapat diukur dengan cara yaitu menggunakan alat ukur 
medan magnet. Pengukuran kuat medan magnet menggunakan alat ukur bisa dilakukan dengan menggunakan 
Teslameter atau Gaussmeter dengan menggunakan sensor yang didekatkan pada suatu area magnet. Satuan kuat 
medan magnet yang diukur yaitu Tesla (T) sebagai satuan SI. Satuan lain yang umum digunakan untuk menyatakan 
medan magnet adalah gauss, Wb/m2, hubungan antara keduanya yaitu: Tesla = 104  gauss = 1 weber/m2  [6]. 
Memahami prinsip medan magnet permanen sangat penting untuk memahami teknik pengukuran medan magnet. 
Pada suatu magnet batang, medan magnet dihasilkan berupa besaran vektor yang memilki besaran dan arah. Seperti 
yang ditunjukan gambar 1. Apabila medan magnet tersebut diukur pada jarak tertentu, dapat digambarkan dengan 
persamaan berikut [7]:
�⃗   = 




Dimana 𝑎̂ adalah unit vaktor disepanjang r, r adalah jarak antara sumber magnet dengan titik pengukuran dan �⃗⃗ 
adalah momen dipole magnetik. Selain medan magnet, terdapat juga vektor magnet yang lain yaitu vektor induksi 
magnet �⃗   atau rapat flux medan magnet. Besaran rapat flux berbanding lurus dengan vektor medan magnet �⃗
 
dengan faktor kali ��0  seperti yang dirumuskan pada persamaan berikut:
 
�⃗  = ��0 �⃗                                                                                     (2.2)
 
Dari kedua persamaan diatas besar medan magnet untuk magnet permanen berbentuk batang dapat dirumuskan 
menjadi persamaan seperti dibawah ini:
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. 
�� 
�⃗  = ��0 ( 
 3 (�⃗⃗  ×𝑎̂  𝑟  )𝑎̂  𝑟 −�⃗⃗   
� 3 
)                                                                           (2.3)
untuk membandingkan hasil pengukuran medan magnet permanen dengan teori yang sudah ada, melihat dari 
hubungan antara besar medan magnet dan jarak maka persamaan 2.3 diatas dapat ditulis:
�⃗   ∝ 





Persamaan (2.2) menunjukkan hubungan antara medan magnet (B) dengan jarak antar magnet (r). Besar medan 
magnet yang diukur tergantung pada jarak antar magnet yang berkaitan. Semakin dekat jarak antar magnet maka 
besar medan magnetnya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh jarak antara magnet maka kuat 
medan magnetnya akan semakin kecil. Sehingga hubungan antara kuat medan magnet (B) berbanding terbalik 
dengan pangkat tiga jarak antar magnet (r). Pada penelitian ini, sumber medan magnet yang digunakan adalah 
magnet batang yang sudah diketahuin besar medan magnetnya. Penggunaan magnet permanen ini karena magnet 
permanen memiliki garis-garis medan yang stabil [8]. 
 
2.3   Sensor Efek Hall 
Pada tahun 1879 Dr. Edwin Hall mengamati efek yang kemudian disebut efek hall. Efek Hall terjadi 
ketika konduktor pembawa arus tertahan pada medan magnet, medan memberi gaya menyamping pada muatan- 
muatan yang mengalir pada konduktor. Gambar 2 menunjukkan dua lempengan yang mengalirkan arus yang salah 
satunya menyalurkan arus I ke kanan karena sisi kiri lempengan itu dihubungkan dengan terminal positif baterai, 
dan sisi kanan dihubungkan ke terminal negatif baterai. Lempengan ini berada dalam medan magnetik yang 
diarahkan ke dalam. Pada gambar 2(a), diasumsikan bahwa arus tersebut terdiri atas muatan positif yang bergerak 
ke kanan. Gaya magnetik pada partikel ini adalah 
� = �� �   × �⃗                                                                           (2.5) 
dengan ��  merupakan kecepatan pembawa muatan. Gaya ini mengarah ke atas. Partikel positif bergerak ke atas 
lempengan, yang membuat bagian bawah lempengan itu mengandung muatan negatif. Pemisahan muatan ini 
menghasilkan medan elektrostatik pada lempengan yang melawan gaya magnetik pada pembawa muatannya. 
Apabila medan elektrostatik dan medan magnetik setimbang, pembawa muatan tidak lagi bergerak ke atas. Pada 
keadaan setimbang, bagian atas lempengan tadi bermuatan lebih positif, sehingga berada pada potensial yang lebih 









(a)                                                                     (b) 
Gambar 2. Efek Hall, a) Partikel positif bergerak ke kanan, b) Partikel negatif bergerak ke kiri [5] 
 
Jika arus itu terdiri atas partikel bermuatan negatif seperti pada gambar 2(b), pembawa muatan harus bergerak ke 
kiri (karena arusnya masih tetap ke kanan). Gaya magnetik �� �   × �⃗   dalam hal ini ke atas karena tanda 𝑞  maupun 
��   telah diubah. Pembawa muatan bergerak ke bagian atas lempengan, dan bagian atas lempengan  sekarang
 
menyalurkan muatan negatif dan bagian bawah lempengan menyalurkan muatan positif. Beda potensial antara 
bagian atas dan bagian bawah lempengan disebut tegangan hall 
Besar gaya magnetik pada pembawa muatan dalam lempengan adalah �� �   × �⃗ . Gaya magnetik  ini diimbangi oleh gaya elektrostatik yang besarnya ���⃗ , dengan �⃗  merupakan medan listrik akibat pemisahan muatan 
tersebut, sehingga diperoleh 
�⃗  = ��   × �⃗                                                                              (2.6) 
Jika lebar lempengannya w, beda potensial adalah Ew, sehingga diperoleh tegangan Hall sama dengan. 
𝑉�  = �⃗ �   = ��   ×  �⃗                                                                          (2.7) 
Dari pengukuran tegangan hall untuk lempengan yang ukurannya diketahui sedang menyalurkan arus yang 
diketahui dalam medan magnetik, dapat ditentukan jumlah pembawa muatan per volume satuan dalam lempengan 
tersebut. Dengan persamaan arus �  = ������ , dengan A merupakan luas penampang lempengannya.  Untuk 
lempengan dengan lebar w dan tebal t, luas penampangnya ialah A=wt. Karena pembawa muatannya berupa 
elektron, besar q sama dengan muatan pada satu elektron e. Densitas jumlah muatan yang menyalurkan � = 
      �            
= 
���𝑑
      �             
, dengan mensubtitusikan 
� 
� = 𝑉    /�  dari persamaan (2.7) diperoleh � = 
    ��        
Dari persamaan tersebut
����𝑑                                                                                      
�                 � ���𝑉𝐻
dapat diperoleh tegangan Hall untuk mengukur medan magnetik sebagai berikut [5]: 
𝑉�    = ��𝑡                                                                                                                       (2.8)
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Sensor efek hall merupakan salah satu contoh sensor magnetik. Sensor efek hall adalah sebuah sensor 
yang akan menghasilkan tegangan keluaran yang bervariasi sebagai respons terhadap perubahan dalam medan 
magnet. Medan magnetik mempunyai dua karakteristik yang penting yaitu densitas fluks dan polaritas (kutub). 
Sensor efek Hall dibuat dari elemen Hall, IC sensor efek hall ini memiliki tiga pena komponen internal yang terdiri 
atas elemen sensor efek hall, amplifier dan buffer dalam satu chip dikemas menjadi satu rangkaian teritegrasi. 
Keluaran elemen Hall dihubungkan dengan penguat diferensial sehingga keluaran sensor sebanding 
dengan VHall  dan regulator ditambahkan agar keluaran sensor selalu stabil. Keluaran sensor mempunyai nilai 
setengah dari catu daya, sehingga titik tegangan acuan saat tanpa medan magnet tidak pada 0 volt tetapi setengah 
tegangan catu daya. Titik acuan setengah teganagn catu disebut sebagi tegangan kuisien (quiesenct voltage) [4]. 
Untuk medan positif (kutub selatan), semakin besar medan magnet maka tegangan keluarnnya juga semakin besar 
dan untuk medan negatif (kutub utara), semakin besar medan magnet maka tegangan keluarannya semakin kecil. 
Sensor ini memberikan tegangan keluaran yang sebanding dengan kuat medan magnetik. Seperti persamaan 
dibawah ini, semakin besar tegangan keluaran sensor yang dihasilkan maka semakin besar juga medan magnet 
yang dihasilkan [9]. 
VH ∝ I × B                                                                      (2.9) 
Persamaan (2.9) menyatakan bahwa VH  sebanding dengan I dan B. Jika I konstan, VH  sebanding dengan kuat 
medan magnetik (B). 
 
Grafik Smart Calibration 
Dari data yang diperoleh meliputi data acuan sensor yang sebenarnya dan data sensor yang terukur seperti 
terlihat pada Gambar 2 diperoleh hubungan tegangan keluaran dan kuat medan magnet kedua sensor. Perancangan 
grafik smart calibration untuk peningkatan daerah kerja alat ukur medan magnet lebih jelas terlihat pada gambar 
dibawah ini. Sensor efek hall A1302 sebagai sensor dua (S2) menjadi sensor acuan dengan daerah kerja lebih besar 
rentang garis lurus yang dihasilkan antara 0-B2 sumbu absis dibandingkan sensor satu (S1) yaitu sensor efek hall 
UGN3503 hanya menghasilkan rentang garis lurus antara 0-B1. Maka dibutuhkan persamaan interpolasi untuk 
proses peningkatan daerah kerja sensor. Setelah di peroleh persamaan dari masing-masing sensor selanjutnya 
dilakukan teknik pendekatan interpolasi yang dinamakan dengan smart calibration. Persamaan interpolasi yang 
akan ditanamkan pada mikrokontroler diperoleh dari data acuan sebagai parameter fisis sebenarnya. Dengan ini 
perlu pemanggilan fungsi interpolasi sesuai dengan data yang dihasilkan . 
Tegangan Hall 
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Gambar 2. Grafik smart calibration 
 
 
2.4   Gambaran Umum Sistem 
Pada gambar 3 merupakan blok diagram yang digunakan dalam perancangan perangkat keras pada 
pembuatan pendeteksi dan pengukuran besar medan magnet sebagai gambaran umum sistem. Gambar 3 
memperlihatkan bagian blok 4ystem yang digunakan, masing-masing blok mempunyai fungsi yang berbeda-beda. 
Perancangan sensor efek hall tipe A1302 UA, sensor efek hall UGN3503 UA dan perancangan 4ystem minimum 
mikrokontroler ATMega8535 sebagai pengolah data serta LCD untuk menampilkan data yang telah di program.
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Sensor Efek Hall UGN3503 UA 
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Transformasi persamaan VH1 →VH2 
VH2 (VH1) = ...? tanamkan persamaan 
pada mikrokontroller 
 
Tanamkan persamaan B(VH2) 
dari  persamaan VH2 (VH1) 
Tanamkan persamaa B(VH2) 
dari  persamaan VH2
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Gambar 3. Diagram smart calibration 
 
Pengujian dan Analisis 
 
3.5   Pengujian Sensor Efek Hall 
Pengujian sensor Efek Hall disini dilakukan untuk melihat bagaimana respon sensor terhadap magnet. 
Tujuannya disini ingin melihat serta mengetahui bagaimana perubahan nilai keluaran sensor bila didekatkan ke 
magnet. Magnet yang diuji disini adalah magnet permanen yang sudah diukur menggunakan Gauss/Teslameter 
Model 7010 dengan magnet permanen ferrite dan magnet permanen neodymium. Pengujiannya adalah dengan 
memvariasikan jarak X terhadap magnet permanen. Bagian sensor yang digunakan adalah bagian depan sensor, ini 
dikarenakan letek elemen hall berada pada bagian depan sensor. Hasil pengujian kedua sensor dengan sensor efek 
hall tipe A1302 UA dan sensor efek hall tipe UGN3503 UA seperti gambar 4 dan 5 dibawah ini menunjukan 
tegangan keluaran. Semakin kecil jarak yang diukur maka semakin besar output tegangan sensor dan sebaliknya. 
Dengan demikian sensor dapat digunakan untuk proses selanjutnya. 
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Jarak sensor dengan magnet r (cm) 
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Gambar 4. Grafik jarak terhadap keluaran sensor 1 dan 
sensor 2 menggunakan magnet ferrite 
Gambar 5. Grafik jarak terhadap keluaran sensor 1 
dan sensor 2 menggunakan magnet neodymium
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Setelah dilakukan pengujian sensor 1 dan sensor 2 terhadap jarak dengan magnet yang menghasilkan 
tegangan keluaran pada masing-masing sensor. Selanjutnya data tegangan keluaran kedua sensor diplot dengan 
data  pengukuran besar  medan  magnet  untuk  mengetahui  linearitas dari  masing-masing sensor.  Data  hasil 













V1 = 0,0022 B + 2,5114 
 







V2 = -1E-19 B
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Gambar 6. Grafik perbandingan medan magnet 
dengan tegangan keluaran sensor 1 dan sensor 2 
terhadap magnet permanen ferrite 
Gambar 7. Grafik perbandingan medan magnet 
dengan tegangan keluaran sensor 1 dan sensor 2 
terhadap magnet permanen ferrite
 
3.6   Menentukan Persamaan Sensor Efek hall 
Dari data  yang diperoleh dari kedua sensor tersebut maka peningkatan daerah kerja sensor dapat 
dilakukan. Dikarenakan salah satu sensor memiliki daerah kerja yang sempit yaitu sensor 1 efek hall UGN3503UA 
dengan daerah kerja dari 0 sampai 900 gauss dibandingakan dengan sensor 2 efek hall A1302UA memliki daerah 
kerja dari 0 sampai 1400 gauss. Dengan demikian akan ditingkatkan daerah kerja (range) dari sensor 1 melalui 
smart calibration berbasis interpolasi dari data sensor 2 sebagai data acuan dengan cara menentuka persamaan dari 
kedua sensor, dan selanjutnya dilakukan perhitungan matematis. Berikut grafik yang akan dijadikan acuan untuk 
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Gambar 8. Grafik penentuan persamaan sensor 1 
range 0-900 gauss 
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Gambar 10. Grafik penentuan persamaan sensor 1 
range 900-1400 gauss 
Gambar 11. Grafik penentuan persamaan sensor 2 
range 900-1400 gauss
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Dari grafik diatas dapat dilihat persamaan yang tertera pada grafik dari sensor 1 dan sensor 2 untuk range 0 -900 
dan 900-1400 gauss yaitu B = 548,87 V – 1382,6 dan yaitu B = 1077 V – 2653,3 sedangkan untuk range 900-1400 
adalah B = 12920 V2 – 104091 V + 210448 dan B = 1053,9V - 2581,1 , B adalah besar medan magnet (gauss) dan 
V teganagn keluaran (volt) sensor. 
B (V1)= (548,87 V1 – 1382,6) gauss                                                          (3.1) 
B (V2)= (1077 V2 – 2653,3) gauss                                                             (3.2) 
Proses transformasi persaman akan mendapatkan persamaan baru sebagai berikut: 
V1 → V2 
B (V1) = B (V2) 
548,87 V1 - 1270,7
V2(V1 ) = (3.3) 1077
Persamaan (3.3) adalah persamaan transformasi untuk mendapatkan tegangan yang sama dengan tegangan sensor 
2. Selanjutnya persamaan tegangan tersebut disubtitusikan ke persamaan (3.2) akan menghasilkan persamaan 
sebagai berikut: B (V2)= 1077 V2 (V1 ) – 2653,3 (3.4) 
B (V1) = (12920 V12 – 104091 V1 + 210448) gauss (3.5) 
B (V2) = (1053,9 V2 – 2581,1) gauss (3.6) 
Proses transformasi persaman akan mendapatkan persamaan baru sebagai berikut: 
V1 → V2 
B (V1) = B (V2) 
102920 V1
2 – 104091 V1 + 2130291
V2 (V1) = (3.7) 1053,9
Persamaan (3.7) adalah persamaan transformasi untuk mendapatkan tegangan yang sama dengan tegangan sensor 
2. Selanjutnya persamaan tegangan tersebut disubtitusikan ke persamaan (2.4) akan menghasilkan persamaan 
sebagai berikut: B (V2)=1053,9 V2 (V1) – 2581,1                                                                                               (3.8) 
Setelah dilakukan transformasi persamaan sensor 1 terhadap persamaan sensor 2 maka didapatkan persamaan 
baru seperti persamaan (3.4) dan (3.8) artinya persamaan tersebut dapat digunakan untuk pengukuran seperti sensor 
2. Dan persamaan tersebut akan ditanamkan pada mikrokontroller. 
 
 
3.7   Pengujian Persamaan Sensor pada Mikrokontroller 
Sistem pengukuran ini menggunakan menggunakan battre 9 Volt (pada saat prototype) yang kemudian 
disesuaikan dengan kebutuhan perangkat. Sensor efek hall membutuhkan tegangan sebesar 5 volt DC (allegro 
datasheet sensor efek hall tipe UGN3503 UA dan sensor efek hall tipe A1302 UA). Sistem memanfaatkan 
tegangan sebesar 9 volt DC untuk board mikrokontroller yang didapat dari power suplly, 9 volt tersebut dibutuhkan 
untuk menghidupkan mikrokontroller. Kemudian sensor mengambil tegangan keluaran langsung dari pin 
mikrokontroller sebesar 5 volt DC. 
Pembuatan program mikrokontroller dilakukan dengan menggunakan software CodeAVR 5.0. Program 
dibuat sesuai dengan hasil dari persamaan yang sdauh ditransformasi sebelum ditamankan kedalam IC 
Atmega8535 dengan menggunakan USB ASP downloder, program terlebih dahulu diuji dengan menggunakan 
simulator. Pengambilan data pengukuran pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur besarnya medan 
magnet yang terhadap jarak. Besarnya medan magnet yang diberikan dengan cara menggeser magnet permanen 
baik mendekati dan menjauhi sensor. Setelah ditanamkan program kedalam IC mikrokontroller Atmega8535 dari 
hasil persamaan interpolasi diperoleh hasil sebagai berikut: 
 





V1 Sensor 1 
(Volt) 




B (V2) sensor 1 
(Gauss) 
B (V2) sensor 2 
(Gauss) 
0.4 4.267 3.915 3.719 1472.64 1454.26 
0.5 4.238 3.712 3.703 1235.08 1226.362 
0.6 4.150 3.519 3.343 1072.242 1059.082 
 





V1 Sensor 1 
(Volt) 




B (V2) sensor 1 
(Gauss) 
B (V2) sensor 2 
(Gauss) 
0.7 3.832 3.109 3.232 881.598 855.62 
0.8 3.558 2.986 3.113 703.718 694.478 
0.9 3.372 2.903 3.006 577.126 569.26 
1 3.226 2.835 2.925 486.598 454.576 
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Dari tabel 1 dan 2 setelah mengalami peningkatan daerah kerja sensor 1 diperoleh kesalahan relatif rata-rata sebesar 
1,6  %.  Besar  kesalahan terjadi  karena  terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi. Faktor-  faktor  yang 
mempengaruhi diantaranya adalah jarak antara sumber magnet permanen dengan sensor relatif dekat dan dalam 
pengukuran sensor sangat sensitif. Pengaruh medan magnet sekitar serta pengaruh sentuhan juga menjadi faktor 
sehingga data berubah-ubah. Pengaruh magnet disekitar dapat mempengaruhi pembacaan dan respon pada ADC 
yang akhirnya mempengarui hasil pengukuran pada alat ukur medan magnet. 
 
3.8   Analisis Pengujian 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka didapat analisis sebagai berikut : 
1. Sensor 1 efek hall UGN3503UA memiliki daerah lebih kecil dibandingkan sensor 2 efek hall A1302 hal ini 
dikarenakan rangkaian  didalam sensor  tersebut  berbeda.  Sehingga  pada  penelitian  ini  sensor  1  akan 
ditransformasikan ke sensor 2 agar sensor 1 memiliki daerah kerja sama seperti sensor 2. 
2. Persamaan yang digunakan untuk ditanamkan ke mikrokontroller berdasarkan hasil pengambilan data yaitu 
persamaan interpolasi yang sudah melalui proses transformasi. 
3. Hasil yang diperoleh dari pengukuran menghasilkan error sebesar 1,6 % besar kesalahan pada alat yang 
digunakan terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor- faktor yang mempengaruhi 
diantaranya adalah jarak antara sumber magnet permanen dengan sensor relatif dekat dan dalam pengukuran 




Kesimpulan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Peningkatan daerah kerja sensor pada penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan Persamaan 
interpolasi dari hasil transformasi sensor yang memiliki daerah kerja sempit ke sensor yang memiliki daerah 
kerja lebih lebar. 
2. Hasil pengukuran menggunakan sensor daerah kerja sempit  (sensor efek Hall tipe UGN3503 UA) sebagai 
sensor terukur dengan sensor daerah kerja lebih lebar (sensor efek Hall tipe A1302 UA) sebagai sensor acuan 
diperoleh kesalahan relatif rata-rata sebesar 1,6%. 
3. Daerah kerja sensor efek Hall UGN3503 dapat diperlebar dari rentang 0 gauss sampai 900 gauss menjadi 0 
gauss sampai 1452,6 Gauss, artinya sensor yang semula memiliki daerah kerja sempit dapat berperilaku 
mendekati sensor yang memiliki daerah lebih lebar. 
Saran  
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1.    Pemilihan daerah kerja sensor yang akan diteliti harus sesuai dan memiliki rentang yang jauh berbeda. 
2. Penelitian lebih lanjut disarankan menggunakan proses pengubahan dari besaran analog ke besaran digital 
meggunakan ADC dengan resolusi yang lebih tinggi, misalnya ADC 12 bit. 
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